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LED手术无影灯
	1、采用LED冷光源。
2、无螺钉设计，无拼接缝隙，方便日间清洁维护，不会留残留污染而影响洁净消毒效果。
3、手柄可耐受高温高压蒸汽灭菌。
4、控制面板具备亮度提示和调节功能，
4、尽量选择便于维修的无影灯。
5、长时间使用有防眼部疲劳功能。
6、照明光源能达到胰腺手术深度照明需求。




