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	采购品目
	需求

	


中药熏洗仪
	技术参数
1、额定输入功率：≥3200W。
3、治疗时间：1～99min内设定，加热装置自动断电。
4、功率调节：多档可调。
5、上水方式：手动，加液总容量：≥15L。
6、单个熏蒸舱可同时满足手、足中药汽化熏蒸。
7、三组熏蒸舱、蒸汽发生器、电控系统和消毒系统，可独立操控也可同时工作进行熏蒸。
8、微电脑控制操作系统，具有自动定时、自动控温、自动漏电保护、过载保护、预热功能。
9、防干烧装置，并有提示信息。
10、具有臭氧杀菌消毒功能。
11、具有音乐播放功能。
12、具有单独停止加热按钮。
13、控制台自配补水装置，方便进行加水、清洗及维护。
14、具有双重超温保护功能。




