南昌市中心医院（老福山院区）双创（中心静脉及有创动脉）监护仪（含CO2模块及Picco模块）调研需求
	采购品目
	需求

	
双创（中心静脉及有创动脉）监护仪（含CO2模块及Picco模块）

	1.模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，可配置模块插槽数≥4个
2.≥12英寸彩色电容触摸屏，高分辨率≥1280×800像素，≥8通道显示
3.基本功能模块支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压监测，需能监测有创动脉血压及中心静脉压
4.转运监护仪拔出后作为一个独立的监护仪支持病人的无缝转移，插入监护仪模块插槽作为主机模块，具有独立操作显示屏，屏幕尺寸≥5.5英寸，内置锂电池供电≥4小时
5.含EtCO2监测模块
6.含心肺复苏质量指数，实现评估人工心肺复苏质量
7.含连续血流动力学监测模块PiCCO技术
8.支持≥100小时趋势表和趋势图回顾
9.支持≥800条事件回顾
10.具备≥40小时全息波形的存储与回顾功能
11.支持≥120小时ST模板存储与回顾
12.产品设计使用年限≥10年
13.监护仪清洁消毒维护支持的消毒剂≥40种，在厂家手册中清晰列举消毒剂的种类
14.支持RR呼吸率测量，测量范围：1～200rpm
15.QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms
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