南昌市中心医院（老福山院区）气囊压力监控仪调研需求
	采购品目
	需求

	


气囊压力监控仪
	1.可监测气管插管气囊压力
2.气囊压力设置范围 0～70cmH2O
3.气囊压力精度±2 cmH2O
4.气囊压力最小调节值 1cmH2O
5.气囊实时压力监测压力监测范围：0～100 cmH2O
6.气囊压力保护范围压力监测范围：5～100 cmH2O
7.整机重量不超过 1 0 0 0 克，屏幕大小不超过 4寸
8.设备无电源连接可以正常运作 6 个小时以上，电源连接下可以正常使用 100 个小时以上
9.连接管为易耗品，非常规使用医用耗材
10.球囊每日 24 小时持续工作，每十分钟采样
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